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В соответствии с требованиям и ГО С Т Р ИСО  5725-1-2002 ^  
ГО С Т Р И СО  5725-6-2002 и на основании свидетельств о метрологиче
ской аттестации №  224.01.02.042/2004 и  А  224.01.02.049/2004 в  М ВЯ 
внесены  изм енения (Протокол №  1 заседания НТС ФГУ «ФЦАМ» МИГ 
России от 03.03.2004).

Н А ЗН А ЧЕН И Е И  ОКДАСТЬ П РИ М ЕН ЕН И Я М ЕТОДИКИ

Настоящий документ устанавливает методику выполнения измере
ний биохимического потребления кислорода после n-дней инкубации 
(БПКпопн.) в  поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, 
сточных и очищенных сточных водах.

Для анализа с содержанием БПКполн. выше 300 мг/дм5 проводят до
полнительные разбавления.

Диапазон измеряемых концентраций биохимического потребления 
кислород а от 0,5 до 1000 мг СУдМ3.

1. П РИ Н Ц И П  М ЕТОДА

1.1. М етод определения биохимического потребления кислорода ос
нован на способности микроорганизмов потреблять растворенный кисло
род при биохимическом окислении органических и неорганических ве
ществ в воде.

1 Л . Биохимическое потребление кислорода определяют количеством 
кислорода в мг/дм3, которое требуется для окисления находящихся в воде 
углерод осодержящих органических веществ, в аэробных условиях в ре
зультате биохимических процессов.

За полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) при
нимается окончательная минерализация биохимически окисляющихся ор
ганических веществ до начала процесса нитрификации (появление нитри
тов в исследуемой пробе в концентрации 0,1 мг/дм3).

1 3 . По разности содержания растворенного кислорода в обогащен
ной растворенным кислородом и зараженной аэробными микроорганизма
ми исследуемой воде до и после инкубации в стандартных условиях уста
навливается значение БПК. Разбавлением исследуемой воды обеспечива
ется достаточное содержание кислорода для его потребления микроорга
низмами.
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1.4. Метод заключается в разбавлении исследуемой пробы различ
ными объемами специально приготовленной разбавляющей воды с боль
шим содержанием растворенного кислорода, зараженной аэробными мик
роорганизмами, с добавками, подавляющими нитрификацию.

Уменьшение содержания кислорода за определенный период инку
бации в темном месте, при контрольной температуре, в полностью запол
ненной и  герметически закрытой пробкой склянке, обусловлено, главным 
образом, протекающими в аэробных условиях бактериальными биохими
ческими процессами, которые приводят к минерализации органического 
вещества. Время, необходимое на полную минерализацию, зависит от при
роды органического вещества. После измерения концентрации растворен
ного кислорода да и  после инкубационного периода рассчитывается масса 
кислорода, поглощенного из одного дм3 воды. Величина уменьшения ки
слорода в склянке, у множенная на степень разведения, дает численную ве
личину ЕПК, выраженную в мг СУДЫ3 ■

2. ПРИПИСАННЫ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШ НО
СТИ ИЗМ ЕРЕНИЙ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с 
погрешностями, не превышающими значений, приведенных в таблицах 
1я2.

Таблица!

Диапазон измерений, значения показателей точности, повторяемости и 
воспроизводимости методики при определении растворенного кислорода 

йодомефическим методом

Диапазон измерений, 
мгОг/дм*

Показатель
точности

(границы относи
тельной погреш
ности при веронг- 
носга ГМ),95), ±5, 

%

П оказатель 
повторяемо
сти {относи

тельное средпе- 
квадратвдеское 

отклонс-ние по
вторяемости), стг, 

%

П оказатель 
воспроизво

димости (отно
сительное С|ЖД- 
неквадратиче- 

ское отклонение 
воспроиз

водимости), од, 
%

от 0,5 до 5,0 вкл. 26 13 13

св. 5,0 до 100 вкл. 13 6 6

св. 100 до 300 вкл. 9 4 4
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Таблица 2

Диапазон измерений, значения показателей точности, повторяемости и 
воспроизводимости методики при определении растворенного кислорода 

амперометрическим методом

Диапазон изме
рений, мгОг/дм3

Показатель
точности

(границы огг- 
НЮСИТСЯЫЮб
погрешности 
при вероят

ности Р=0,95Х 
±5, %

Показатель повто
ряемости (относи
тельное среднеквад- 
рагическое отклоне
ние повторяемости), 

<>„%

Показатель вос
производимости

(относительное сред- 
неквадрягнческое от
клонение воспроизво

димости), Ол, %

от 0,5 до 200 вкл. 14 4 5

св. 200 12 2 3

Значения показателя точности методики используют при:
- оформлении результатов анализа, выдаваемых лабораторией;
- оценке деятельности лабораторий на качество проведения испытаний;
- оценке возможности использования результатов анализа при реализа

ции методики в конкретной лаборатории.

3. СРЕДСТВА И ЗМ ЕРЕН И Й , ВСПОМ ОГАТЕЛЬНЫ Е 
УСТРОЙСТВА, М А ТЕРИ А ЛЫ , РЕАКТИВЫ

Термостат с водяным охлаждением, обеспечивающий постоянную 
температуру 20 ±1 °С марки OH-1125;

**гермометр от 0 до 100°С 2-то класса точности по ГО С Т 28498;** 
весы лабораторные 2 класса точности, ГОСТ 24104;
^весы  технические 4-го класса точности, ТУ  254)6-385-77 или 

аналоги;**
сушильный электрический шкаф;
холодильник для хранения проб, обеспечивающий температуру

2-4*0 ,
аппараты для встряхивания типа АВУ-1, АВУ-бп, АВУ-10р ТУ 64-1-

1081;
БПК-тестер или океимстр любой модификации, позволяющий вос

производить метрологические характеристики, приведенные в таблице 2; 
мешалка магнитная, ТУ 25-11-834-73;
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плитка электрическая, ГОСТ 14919; 
насос вакуумный любого типа;
аквариумный микрокомпрессор АЭН, ТУ 16-064,011; 
аппарат для дистилляции воды, ТУ 64-1-2-2718; 
колбы плоскодонные узкогорлые (ГО СТ Р 50222й ) с пришлифо

ванной стеклянной пробкой (конусы по ГО СТ Р  50222й ) вместимостью 
250 см3, калиброванные с точностью до 0,1 см3;

эксикаторы диаметром 140,190,250 мм, ГОСТ 25336; 
вставки для эксикаторов диаметром 128,175,230 мм, ГОСТ 9147; 
мензурки или цилиндры мерные вместимостью 25; 50; 250, 1000 см3, 

ГОСТ 1770;
пипетки 2 класса точности вместимостью 10,0; 20,0; 50,0; 100,0 см3, 

ГОСТ 29169й ;
бюретки 1 класса точности, ГО СТ 29251й ;
колбы мерные 100; 250 ;500; 1000 см3, 1-го класса точности, ГОСТ

1770;
колбы конические ТС, ТХС вместимостью 250 и 500 см1, ГОСТ 

25336:
воронки лабораторные В-75-110 ХС; В -100-150 ХС, ГОСТ 25336; 
воронка Бюхнера 1(2), ГОСТ 9147; 
колба с тубусом 1-500, ГОСТ 25336; 
трубки хлоркальциевые ТХ-П-1-17(25), ГОСТ 25336; 
стаканчики для взвешивания (бюксы), ГОСТ 25336; 
склянки и банки стеклянные с винтовым горлом, с  прокладкой и 

крышкой или с притертой пробкой для отбора и хранения проб и реакти
вов вместимостью 500; 1000; 1500й ; 2000 см3, ТУ 6-19-6-70;

флаконы и банки цилиндрические полиэтиленовые с  навинчиваю
щимися крышками для отбора и хранения проб и реактивов вместимостью 
100; 250; 500; 1000; 2000 см3, ТУ 6-19-45-74;

бумажные фильтры обезэоленные «синяя лента», ТУ 6-09-1678;
фильтры стеклянные класса ПОР-40, ГОСТ 23336;
ткани шелковые (мельничный газ) №  19-25, ГОСТ 4403;
кислота соляная, ГОСТ 3118;
кислота серная, ГОСТ 4204;
вода дистиллированная, ГОСТ 6709;
крахмал растворимый картофельный, ГОСТ 10163;
калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водныЙ, ГОСТ 2493;
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аммоний хлористый, ГОСТ 3773; 
калий двухромовокнслый, ГОСТ4220*9, 
нщ рняаш д;
иатркй двууглекислый, ГОСТ4201;
вапфий сернисгоишиый^ГОСТ 195, стандарт-титр, ТУ 6-C&254Q;
натрий едкий, ГОСТ4328;
ксяеэо (Ш ) хлористое 6 водние» ГОСТ 4147;
натрий ф осф одам псш # даузш ещ еиннй П -воры б , ГОСГ4172;
калий фосфорнокислый «днозамсщеяный, ГОСТ 4198;
калий гидроокись, ТУ 6-09-5-2322;
к а п #  йодистый, ГОСТ 4232;
кальций хлористый, ГОСТ 4460;
сульфашнюпл i  кислота, ТУ 6-09-2437;
мсдо сернокислая 5-водная, ГОСТ 4165;
хлороформ, ГОСТ20015;
магний а р о к и а о ш 7 - « ||ш | ГОСТ 4523;
твомачевшш, ГОСТ 6344;
глюкоза ч л а ^  ГОСТ 6038;
глютаминовая кислота ч л а » ТУ 6-09-07-1091;

Реактивы лил определения жрнцавтряции растворенного кислорода йодо- 
метричеааш  методом!

мгрганец хлористый 4-водлый, ГОСТ 612 иди 
марганец сернокислый 5-водныи или 7-воднЫй, ГОСТ435; 
натрий ссрнов&кжнслый 5-всщный, ГОСТ27068, или 
стацдарг-титр ОД моль/ды3 эквивалента, ТУ 64)9-2540; 
ш лрвй углекислый, ГОСТ 83;
натрий хлорноватистый с  содержанием активного хлора ке менее 

3 % , или известь медицинская;
натрий сернокислый, ГОСТ 4166; 
калий фтористый, ГОСТ 20849; 
калий роданистый, ГОСТ 4139.
Вое реактивы должны быть квалификации ч д а . или х.ч.

Приметаете: Допускается использовал» средства измерений, испьлателвдое и 
втевдтздадьвое оборудование с мефанштаватад и тезеничрск1ая1хиракте|1иснпсйм11п»» 
хуже, чем у  ныпкуказаштх, в том числе нмниргныгс.

Дряугаасги иешшьзепаиве реактивов ч ^ ш м а т м  щ  другой нормиптю- 
«хнтссш й лркументзпии- улем чиЕдкимппрпгнт г княжцфшляццрДюр щ^ ч я  я

ПНД Ф  14.1:2:3:4-123-97 ^Внесены дополнения и изменения согласно 
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4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При выполнении анализов необходимо соблюдать требования 
техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 
I2.L0G7.

4.2. Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 
12.1.019.

4.3. Организация обучения работающих безопасности труда по 
ГОСТ 12.0.004.

4.4. Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям 
пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротуше
ния по ГОСТ 12.4.009.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА
Выполнение измерений может производить химик-аналитик, осво

ивший данную методику.

6. УСЛОВИЯ ВЫ ПОЛНЕНИЯ ИЗМ ЕРЕНИЙ 
Измерения проводятся в следующих условиях:

температура окружающего воздуха (20±5) °С;
атмосферное давлшие (84,0-106,7) кПа (630-800 мм рт.ст);
относительная влажность не более 80 % при t =  25 °С;
напряжение сети (22ШЫ0) В;
частота переменного тока (50 ±1) Гц.

7. ОТБОР И  ХРАНЕНИЕ ПРОБ
Отбор проб производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р  

51592-2000 "Вода. Общие требования к  отбору проб,,с*.

7.1. Подготовка посуды для отбора проб и анализа

Используется полиэтиленовая посуда, а при наличии в воде нефти, 
углеводородов, моющих средств и пестицидов используются банки из 
темного стекла.

Посуда для отбора проб и анализа должна быть химически чистой. 
Она промывается смесью бихромата калия и серной кислоты (хромовой 
смесью), тщательно водопроводной водой, затем 3-4 раза дистиллирован
ной водой. Не разреш ает ся пользоваться поверхностно-активными веще
ствами и органическими раст ворит елями.

Посуду для отбора проб сушат на воздухе, а используемую для ана
лиза, за исключением мерной, сушат в сушильном шкафу при 160°С в ге-

ТШД Ф 14.1:2:3:4.123-97 &Внесены дополнения и изменения согласно 
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чение 1 часа. Запрещается сушить колбы на колышках. Сосуды для отбора 
проб должны быть четко промаркированы.

Колбы для инкубации на определение ВПК объемом 250 см5 должны 
быть откалиброваны с точностью до 0,1 см1. Колбу тщательно моют, вы
сушивают (снаружи и изнутри) и взвешивают вместе с пробкой на техни
ческих весах с точностью до 0.01 г. Затем наполняют ее дистиллированной 
водой до краев и закрывают стеклянной пробкой так, чтобы под пробкой 
не оставалось пузырьков воздуха. Обтирают склянку досуха и снова взве
шивают с точностью до 0,01 г.

Разность в весе даст массу воды в объеме склянки, которую для пе
ревода на объем следует разделить при температуре вода 15 °С - на 0,998, 
при 20 °С - н а 0,997 и  при 25 °С - на 0,996.

Химически чистая посуда для определения ВПК должна храниться с 
закрытыми стеклянными притертыми пробками или завинчивающимися 
крышками.

7 2 . О тбор проб

7.2.1. Для отбора глубинных проб воды из озер, водохранилищ, пру
дов и рек следует использовать батометры системы Молчанова, Рутнера 
или Скадовсного-Зернова.

Для отбора проб поверхностных пресных вод с  глубины не более 
0,5 м используется бутыль с привязанной пробкой, которую помешают в 
футляр или пробоотборник с грузом. Футляр снабжен петлей, к которой 
привязывают веревку с размеченными отрезками, указывающими глубину 
погружения. На требуемой глубине, с  помощью привязанной к пробке ве
ревки выдергивают пробку го горла бутыли. После заполнения бутыли во
дой (на поверхности вод а не появляются пузырьки воздуха) ее поднимают 
на поверхность.

7.2.2. Пробы сточной воды с глубины 0,5 м отбираются пробоотбор
ником любого типа.

7 .2 3 . Отбор природных и сточных вод следует производить в местах 
наибольшего перемешивания.

7.2.4. Н а очистных сооружениях отбирать пробы для анализа на БПК 
следует до  системы хлорирования, т.к. активный хлор является мешающим 
определению веществом. Если необходимо проанализировать пробу после 
хлорирования, следует удалить из исследуемой воды свободный хлор (см. 
раздел 7.8.3).

7.2.5. При взятии проб измеряют температуру воды. Для этого f'W - 
пользую т терм ом етр от 0 до 100 °С , 2-го класса точности по ГО СТ
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28498е*. Для определения температуры на месте взятия пробы, 1 дм3 воды 
наливают в склянку, нижнюю часть термометра погружают в воду и че
рез 5 мин отсчитываю т показания, держ а его вместе со склянкой на уровне 
глаз. Точность определения ±0,5 °С.

7.2.6. Не допускается консервирование проб, предназначенных для 
определения в них БПК.

7.2.7. О тобранные пробы наливают, предварительно ополаскивая от
бираемой водой, в банки или флаконы объемом 1,5 дм3, заполняя их до 
краев и закрыв без пузырей воздуха пришлифованными стеклянными 
пробками или полиэтиленовыми крышками. Под полиэтиленовые крышки 
подкладываются тефлоновые или из алюминиевой фольги прокладки. 
Пробы упаковываются в деревянные ящики для переноски проб и прокла
дываются бумагой или ветошью. При транспортировке не держать пробы 
на свету.

7.2.8. П ри отборе пробы составляется протокол по утвержденной 
форме, в котором указывается цель пробосябора, число, время, место от
бора пробы, температура воды, предполагаемые загрязняющие вещ ества, 
номер пробы, ФИО отбиравшего. На бутыль наклеивается этикетка с ука
занием номера пробы, места и даты  отбора.

7.3. Х ранение проб

Необходимо анализировать пробы тотчас ж е после отбора. В том 
случае, если обработать пробу сразу после отбора невозможно, ее следует 
хранить не более 24 часов при температуре 4  °С.

7.4. П редварительная обработка пробы

БПК определяю т в натуральной (взболтанной) пробе при осуществ
лении экош шлитического контроля за  соблюдением нормативов качества.

БПК определяю т в отстоянной и фильтрованной пробе при осущест
влении производственного контроля за эффективностью техноло
гического процесса очистки сточных вод на разных стадиях.

7.4.1. Определение в натуральной (взболтанной) пробе. В лаборато
рии перед началом определения проба тщ ательно перемешивается (с  по
мощью встряхивающего аппарата или вручную).

7.4.2. Определение после отстаивания. Проба отстаивается в цилин
драх в течение 2  часов. Сифоном отбирают в  бутыль для анализа верхние 
3/4 прозрачного слоя жидкости над осадком, не захватывая взмученный 
осадок.

7.4.3. Определение в фильтрованной пробе. Проба тщ ательно пере
мешивается и фильтруется черта обезэоленный фильтр «синяя л е т а » .
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7.5. П риготовление разбавляю щ ей воды я  растворов
Дистиллированная вода, применяемая для приготовления всех рас

творов и разбавляющей воды, не должна содержать веществ, влияющих на 
определение БПК (меди более 0,01 мг/дм5, цинка более 1 мг/дм3, свободно
го хлора, хлорамина, органических веществ и кислот). Дистиллированную 
воду для приготовления разбавляющей воды хранят тщательно защищен
ной от какого бы то ни было загрязнения при температуре 20 °С. Сосуды 
для этой воды нельзя использовать для других целей.

7.5.1. Разбавляющую воду готовят из дистиллированной воща, полу
ченной накануне анализа, выдержанной при температуре 20°С; ее насы
щают кислородом воздуха, аэрируя до концентрации растворенного ки
слорода не менее 8 мг/дм3 и не более 9 мг/дм3. Можно обогащать кислоро
дом воду длительным встряхиванием бутыли, наполненной на 2/3 дистил
лированной водой.

В день применения в разбавляющей вода измеряют содержание рас
творенного Ог, затем добавляют 0,3 гУдм3 бикарбоната натрия для доведе
ния pH до оптимальных значащ и.

pH разбавляющей воды должна быть в диапазоне 7,0-8,0.
В разбавляющую воду добавляют фосфорные и аммонийные соли, 

гексагидрат хлорида железа, хлорид кальция и сульфат магния для созда
ния устойчивой буферной системы, которая позволяет поддерживать по
стоянное значение pH в течение любого времени инкубации, не изменяю
щееся при выделении СОг (продукт метаболизма бактерий).

7.5.1.1. Растворы сетей для приготовления разбавляющей воды.
Фосфатный буферный раствор pH  -  7̂ 2.
8,5 г однозамещенного фосфорнокислого калия (КН2Р 0 4), 21,75 г 

двузамещенного фосфорнокислого калия (К2Н Р04), 33,4 г двузамещенного 
фосфорнокислого натрия 12-водного (Na2H P04 - 12Н20 )  и 1,7 г  хлорида ам
мония (N ^ C l)  растворяют в дистиллированной воде и доводят объем до 
1дм3.

Сульфат магния.
22,5 г  MgSCV7H20  чд .а. растворяют в дистиллированной воде, до

водят объем до 1 дм3.

Хлорид железа.
0,25 г FeCl3-6H20  ч.д.а_ растворяют в дистиллированной воде, дово

дят объем до 1 дм3.
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Хлорид кальция.
27,5 г  СаС12 чд .а . безволного растворяют в дистиллированной воде, 

доводят объем до 1 дм3.
Растворы хранят в темноте, при комнатной температуре не более ме

сяца. Не используют при появлении осадка.
В день анализа к I дм3 разбавляющей воды прибавляют I см3 фос

фатного буферного раствора. 1 см3 раствора сульфата магния, 1 см3 рас
твора хлорида кальция, I см3 раствора хлорида железа.

7.5.I.Z Заражение микрофлорой.
В разбавляющую воду в день анализа добавляют бактериальную за

травку. (При анализе сточных вод сооружений биологической очистки та
кой затравки не требуется). Бактериальную затравку добавляют при иссле
довании искусственно приготовленных растворов, производственных 
сточных, олиготрофных поверхностных пресных, грунтовых, глубоко 
очищенных и обеззараженных сточных вод.

Бактериальная затравка может отбираться из разных источников, при 
приготовлении разбавляющей воды используется один из предлагаемых 
вариантов:

а) Сточные воды с городских сооружений биологической очистки, 
отобранные после песколовок. Добавляют 0,3-1,0 см3 на 1 дм3 разбавляю
щей воды.

б) Аквариумная вода. Добавляют 5,0-10,0 см3 на 1 дм3 разбавляющей
воды.

в) Речная вода. Добавляют 10,0-20,0 см3 на 1 дм3 разбавляющей во
ды.

7.5.1.3. Подавление нитрифицирующих бактерий.
Наличие нитрификации в поверхностных пресных, биологически 

очищенных и слабо загрязненных сточных водах может существенно иска
зить результат определения БПК. Для подавления нитрификации в день 
анализа в разбавляющую вода добавляют ингибитор - раствор тиомочеви- 
ны или аллилтиомочевины - так, чтобы концентрация его в разбавляющей 
воде составляла 0,5 мг/дм3, для чего 1 см3 раствора тиомочевины добав
ляют на каждый 1 дм3 разбавляющей воды.

7.5.1.4. Проверка степени чистоты разбавляющей воды холо
стым опытом.

При определении БПК3 или БПКполн. четыре кислородные колбы 
заполняют разбавляющей водой, в двух определяют кислород сразу в день
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исследования ("нулевой" день), время между разбавлением пробы и опре
делением кислорода в "нулевой" день не должно превышать 15 мин. В ос
тальных двух колбах, которые помещают в термостат вместе с анализи
руемыми пробами. - через 5 суток.

Разница средней концентрации кислорода в пробе холостого опыта- 
нулевого дня и через 5-суточный срок инкубации не должна превышать 
0,5 мг/дм3 кислорода.

7 .5 2 . П риготовление растворов

7.5.2.1. Йодистый калий, 10 %-ный водный раствор.
Навеску 10 г KI помещают в коническую колбу, растворяют в 90 см3 

дистиллированной воды.

7.5.2.2. Серная кислота, водный раствор 1:50.
I часть концентрированной серной кислоты осторожно добавляют к 

50 частям дистиллированной воды, перемешивают.

7.5.2.3. Сульфит натрия, водный раствор 0,025 н.
Раствор сульфита натрия готовят из стандарт-титра разбавлением в 

четыре раза дистиллированной вод ой.

7.5.2.4. Тиомочевина, водный раствор.
Навеску 500 мг тиомочевины растворяют в 1 дм3 дистиллированной

воды.

7.5.2.5. Крахмал, 0,5%-ный водный раствор.
Растирают в ступке 5 г крахмала с небольшим количеством холодной 

дистиллированной воды- В кипящую дистиллированную воду объемом 
1 дм3 вливают растертый крахмал, постоянно перемешивают при кипя
чении 3-5 минут, затем охлаждают. В охлажденный раствор для консерва
ции прибавляют салициловую кислоту - 1,25 г на 1 дм3 раствора крахмала 
или 2-3 капли хлороформа. Срок хранения не более 2 недель.

7.5.2.6. Щ елочной раствор йодида калия с азидам натрия.
В 700 см3 дистиллированной воды растворяют 700 г КОН и 150 г KI, 

отдельно растворяют 10 г  KaN3 в 40 см3 дистиллированной воды, оба рас
твора смешивают и доводят объел до 1 дм3, если раствор не прозрачен, его 
отстаивают, а  затем сифонируют.

7.5.2.7. Соляная кислота, 0,5 моль/дл^ patmeop.
40 см3 концентрированной соляной кислоты (d=l,19) добавляют к 

500 см1 дистиллированной воды и доводят объем до 1 дм3.
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7.S.2.8. Гидроксид натрия. 0,5 моль/дМ1 раствор.
Навеску 20 г  гидроксида натрия растворяют в дистиллированной во

де и доводят объем до 1 дм3.

7.5.2.9. Сульфат меди, 10%-ный раствор.
1,0 г  сульф ата мед и (в  пересчете на безводную соль) растворяю т 

в  9 см3 дистиллированной воды. Х ранят в  холодильнике^.

7.5.3. П риготовление растворов для определения растворенного 
кислорода нодомегрическим методом

7.5.3.1. Раствор хлорида (сульфата) марганца.
210 г МпС12-4Н20 , или 260 г MnS04-5Н20, или 290 г  M nS04-7H20  рас

творяют в 300-350 см3 дистиллированной воды, фильтруют в мерную кол
бу вместимостью 500 см3 и допивают дистиллированной водой до метки на 
колбе. Хранят в плотно закрытой склянке.

7.5.3.2. Щ елочной раствор йодида калия (или натрия).
15 гК 1 (или 18 rN aI-2H 20 )  растворяют в 20 см3, а  50 г  NaOH - в 

50 см3 дистиллированной воды. Полученные растворы смешивают в мер
ной колбе вместимостью 100 см3 и доводят объем дистиллированной водой 
до метки на колбе. При наличии мути раствор фильтруют. Хранят в склян
ке из темного стекла с плотной резиновой пробкой.

7.5.3.3. Раствор соляной кислоты (2:1).
340 см3 концентрированной соляной кислоты добавляют к  170 см3 

дистиллированной воды.
Вместо раствора соляной кислоты можно использовать раствор сер

ной кислоты (1:4). Для его приготовления 100 см3 концентрированной сер
ной кислоты осторожно при перемешивании добавляют к 400 см3 дистил
лированной воды.

Проверку чистоты растворов соли марганца, йодида калия (или на
трия), соляной или серной кислоты и их очистку осуществляют как опнеаг 
но в п. 7.6.

7.5.3.4. Раствор тиосульфата натрия с  концентрацией
0,02 маль/Ьм* эквивалента.
При использовании стандарт-титра его растворяют в дистилли

рованной воде в мерной колбе вместимостью 500 см3, затем отбирают 
50 см3 полученного раствора, переносят в мерную колбу вместимостью 
500 см3 и доводят объем дистиллированной воды до метки.

Для приготовления раствора из навески 2,5 г Na2S203 - 5Н20  перено-
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сят в мерную колбу вместимостью 500 см3, растворяют в дистиллирован
ной воде и доводят объем раствора до метки на колбе. В качестве консер
ванта к полученному раствору добавляют 3 см3 хлороформа.

Перед определением точной концентрации раствор выдерживают 
неменее 5 суток. Хранят в склянке из темного стекла, закрытой пробкой с 
вставленным в нее сифоном с бюреткой и хлоркалышевой трубкой, запол
ненной гранулированным КОН или NaOH.

Точную концентрацию раствора тиосульфата натрия определяют по 
п. 7.7 не реже 1 раза в неделю.

7.5.3.5. Фторид калия, 40 %-ный раствор.
40 г фторида калия растворяют в 60 см3 дистиллированной воды. 

Хранят в полиэтиленовой посуде.

7.5.3.6. Смешанный раствор сульфата и гипохлорита натрия.
50 г сульфата наггрия растворяют в 160 см3 дистиллированной воды и 

добавляю т такое количество раствора гипохлорита натрия, чтобы смешан
ный раствор содержал около 0,3 % активного хлора. Раствор хранят в тем
ной склянке в холодильнике не более 1 месяца.

При отсутствии готового раствора гипохлорита натрия его готовят 
из хлорной извести и карбоната натрия следующим образом; 35 г NazCXb 
растворяют в 85 см3 дистиллированной воды, к  50 г хлорной извести до
бавляют 85 см3 дистиллированной воды, тщательно размешивают, добав
ляю т весь раствор карбоната натрия и вновь перемешивают, при этом мас
са загустевает, затем начинает разжижаться. Массу фильтруют через 
фильтр «синяя лента» на воронке Бюхнера. Полученный раствор гипохло
рита натрия хранят в склянке из темного стекла в холодильнике.

Для определения содержания активного хлора в растворе гипохло
рита натрия в коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 50 см3 дис
тиллированной вода, 1 см3 раствора гипохлорита, 1 г сухого К1, 10 см3 
раствора соляной кислоты (2:1), тщ ательно перемешивают, выдерживают 
5 минут в темном месте и титруют стандартным раствором тиосульфата 
натрия до появления светло-желтого окрашивания, затем после добавле
ния 1 см3 раствора крахмала - до полного обесцвечивания.

Концентрацию активного хлора вычисляют по формуле:

Cm =3,45-CT VT,
где Ст - концентрация активного хлора, %;

СГ-  концентрация тиосульфата натрия, моль/дм3 эквивалента;
VT -  объем раствора тиосульфата натрия, пошедший на титрование
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гипохлорита натрия, см3.

7.5.3.7. Смешанный раствор сульфата натрия и роданида калия.
50 г сульфата натрия и 2 г роданида калия растворяю т в 200 см3 дис

тиллированной воды.

7.5.3.8. Сульфаминовая кислота, 40%-ный раствор.
4  г  сульфаминовой кислоты растворяют в 10 см3 дистиллированной 

воды. Хранят в холодильнике.

7.6. П роверка чистоты  и  очистка используем ы х реактивов и 
растворов

7.6.1. Йодид калия (натрия).
Для проверки чистоты йодида калия 1 г KI растворяю т в 100 см3 све- 

жепрокипяченной и охлажденной до комнатной температуры дистиллиро
ванной воды, приливают 10 см3 раствора соляной кислоты (2:1) и 1 ом3 рас
твора крахмала. Если в течение 5 минут голубая окраска не появляется, ре
актив пригоден для использования. В противном случае йодид калия дол
жен быть очищен от свободного йода. Для этого 30-40 г  К1 помещают в 
воронку Бюхнера и промывают при перемешивании охлажденным до 3- 
5°С этиловым спиртом до появления бесцветной порции последнего. Про- 
мытый К1 сушат в темноте между листами фильтровальной бумаги в тече
ние суток. Хранят в плотно закрытой склянке из темного стекла. Проверку 
чистоты н очистку NaJ проводят аналогичным образом.

7.6.2. Раствор хлорида (сульфата) марганца.
К 100 см3 с вежепро кипячен ной и охлажденной дистиллированной 

воды добавляют I см3 раствора соли марганца, 0,2 г сухого йодида калия 
(проверенного на чистоту), 5 см3 раствора соляной кислоты и 1 см3 раство
ра крахмала. Отсутствие через 10 мин синей окраски указывает на чистоту 
реактива. В противном случае для очистки раствора на каждые 100 ем3 его 
добавляю т около I г безводного карбоната натрия, хорошо перемешивают, 
отстаивают в течение суток, а  затем фильтруют.

7.63. Раствор кислоты.
К 50 см3 дистиллированной воды добавляю т 1 см3 раствора крахма

ла, i г  сухого чистого йодида калия и 10 см3 раствора соляной (или серной) 
кислоты. Если в течение 5 мин не появится синяя окраска, кислота может 
быть использована в анализе; в противном случае следует заменить исход
ный реактив.
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7.7. О пределение точной концентрации раствора ш осульф ата 
натрия

В колбу для титрования вносят 80-90 см3 дистиллированной воды, 
10 см3 стандартного раствора бихромата калия, добавляют 1 г сухого KI и 
10 см3 раствора соляной кислоты. Раствор перемешивают, выдержива
ют 5 мин в темном месте и титруют раствором тиосульфата натрия до по
явления слабожелтой окраски. Затем добавляют 1 см3 раствора крахмала и 
продолжают титрование до исчезновения синей окраски.

Повторяют титрование и, если расхождение между величинами объ
емов титранта не более 0,05 см3, за результат принимают их среднее зна
чение. В противном случае повторяют титрование да получения результа
тов, отличающихся не более чем на 0,05см3.

Точную концентрацию раствора тиосульфата натрия находят по фор
муле:

г  _ с л * г лТ —
Ут

где Сг - концентрация раствора тиосульфата натрия, моль/дм3 эквива
лента;

Сд - концентрация раствора бихромата калия, молоды3 эквивалента; 
VT - объем раствора тиосульфата натрия, пошедший на титрование:

см3;
Уд - объем раствора дихромата калия, взятый для титрования, см3.

7.8. У странение меш ающ их влияний

7.8.1. Перед определением БПК в натуральной пробе воду тщательно 
перемешивают. Таким образом предотвращают ошибку, вызванную изме
нением физических свойств грубодисперсных примесей или кына-дением 
некоторых растворенных веществ в период между отбором пробы и ее об
работкой.

7.8.2. Кислые или щелочные исследуемые воды нейтрализуют приго
товленными растворами соляной кислоты или гидроксида натрия (до pH 
7,0-9,0).

К пробе сточных вод прибавляют рассчитанное количество щелочи 
или кислоты. Требуемое количество определяют титрованием аликвотной 
части пробы соответствующим раствором.

7.8.3. При определении БПК очищенной сточной воды, подвергав
шейся обработке хлором или хлорной известью, предварительно удаляют
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избыток активною хлора. При содержании хлора не более 0,5 мг/дм3 воде
даю т постоять 1-2 часа

Воды, содержащие активный хлор более 0,5 мг/дм3, перед определе
нием обрабатывают сульфитом натрия, количество которого определяют 
титрованием. К 100 см3 пробы добавляют 10 см3 разбавленной серной ки
слоты, 10 см3 раствора йодистого калия и титруют раствором сульфита наг 
трия с применением раствора крахмала в качестве индикатора (и. 7.5.2).

К пробе для определения БПК добавляют эквивалентное количество 
раствора сульфита натрия, рассчитанное по результату титрования. Если 
проба содержит активный хлор, указанную обработку повторяют. Если ак
тивный хлор полностью устранен, то пробу используют для определения 
БПК.

7.8.4. Если анализу подвергается сточная вода, содержащая нитриты 
{промышленные сточные воды или воды после биохимической очистки), 
то перед определением БПК нитриты разрушают, добавляя щелочной рас
твор йодида калия с азидом натрия. Контролируют разрушение нитритов 
визуально по исчезновению слаборозового окрашивания или с помощью 
фотоколориметра.

7.8.5. Пробы, содержащие большое количество водорослей или 
планктона, перед анализом фильтруют через мельничный газ (шелковое 
сито № 19-25). Результаты определения БПК в этих водах будут сомни
тельными.

8. ВЫ ПОЛНЕНИЕ ИЗМ ЕРЕН И Й

Основные условия для получения достоверных результатов биохи
мического потребления кислорода - инкубация пробы при постоянной 
температуре 20°С без доступа воздуха и  света.

Кроме основных условий при определении необходимо соблюдать 
следующие правила:

проба должна быть насыщена вначале опыта кислородом (око
ло 8 мг/дм3 при температуре 20°С);

потребление кислорода во время инкубационного периода должно 
быть около 50 %  (минимальное потребление 2 м г/ дм3);

остаточная концентрация кислорода после срока инкубации должна 
быть не менее 3 мг/ дм3.

8.1. Выполнение измерений без разбавления пробы

Относительно чистые речные и очищенные сточные воды с  содержат 
нием Ы1К5 до 5 мг/дм3 можно исследовать без разбавления.
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Исследуемую воду наливают в лаборатории в бутыль не более чем 
на 2/3 объема, устанавливают температуру воды 20°С (нагреванием на во
дяной бане или охлаждением) и сильно встряхивают для насыщения ки
слородом до 8 мг/дм3. После этого сифоном исследуемой водой заполняют, 
слегка переполняя, необходимое количество кислородных колб. При опре
делении БПК5 наполняется шесть колб, при определении bilK ffV„, -  шест
надцать. Предварительно каждую колбу ополаскивают приблизительно 
30 см3 пробы. Наполненные кислородные колбы закрывают притертой 
пробкой так, чтобы внутри не оставалось пузырьков воздуха. В двух ки
слородных колбах тотчас же (не более 15 мин) определяют кислород.

Остальные колбы с  испытуемой водой помещают в термостат. Мож
но применять специальные колбы, снабженные притертыми стеклянными 
колпачками. В последние наливают испытуемую воду, и они служат водя
ным затвором. Кислородные колбы хранят при темперапуре 20°С в темно
те в течение необходимого времени инкубации, (при определении БПК5 в 
течение 5 суток, а  при определении БПКпщ,. -  до появления в пробе нитри
тов 0,1 мг/дм3). Для анализа пробы на нитриты можно наполнять испытуе
мой водой дополнительные склянки объемом 25 см3 и инкубировать их в 
тех же условиях. Через 2, 5, 7, 10, 15, 20 и 25 суток от начала инкубации 
вынимают из термостата по две колбы с испытуемой водой, определяют в 
них растворенный кислород и содержание нитритов.

В расчете используют результат содержания растворенного кислоро
да в той колбе, где остаточное содержание растворенного кислорода после 
срока инкубации не менее 3 мг/дм1 и потреблено около 50% кислорода. 
Вели это условие выполняется в обеих колбах, вычисляют средний резуль
тат из двух колб.

8.2. Выполнение измерений с разбавлением пробы
Для загрязненных речных и сточных вод с Ш К 5 выше 6 мгО /дм 3 

требуется предварительное разбавление пробы.
Определение производят в разбавленной пробе по разности содер

жания кислорода до и после инкубации в стандартных условиях.
Для разбавления пробы применяют искусственно приготовленную 

разбавляющую воду (п. 7.5).
При приготовлении разбавлений температура исследуемой пробы 

должна соответствовать температуре 18-20° С.
Для расчета необходимых разбавлений пробы следует ожидаемое 

содержание ВПК в пробе разделить на 4-5 (поскольку в воде после инкуба
ции при правильном разбавлении должно остаться 4-5 мг/дм3 кислорода).
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Если нельзя предположить ожидаемое ВПК, необходимое разбавление рас
считывается по результатам определения бихромапю й окисляемости 
(ХПК). Условно принимают биохимическое потребление кислорода 50% 
XI Ж , а  поскольку в воде после инкубации должно остаться 4-5 мт/дм3 ки
слорода, вычисленное значение (ХПК : 2 ) делят на 4 или 5. Полученный 
результат показывает, во сколько раз надо разбавить анализируемую воду.

Пробы, для которых нельзя примерно рассчитать величину БПК, бе
рут в двух и более разбавлениях. Результаты, полученные при анализе 
проб с  различным разбавлением, не должны быть одинаковыми. Наиболее 
достоверным является результат определения, при котором израсходовано 
около 50%  первоначально содержащегося кислорода. При определении 
БПК в воде, содержащей большое количество промышленных сточных 
вод, могут возрастать значения БПК с увеличением степени разведения. В 
этих случаях берут максимальное значение БПК, которое получено при 
наибольш ая разведении.

В мерную колбу вместимостью 1 дм3 наливаю т хорошо перемешан
ную испытуемую жидкость, отбирают пипеткой определенный объем и 
вносят в другую колбу (цилиндром отмеряются объемы больше 50 см3). 
Затем доливают до метки разбавляющей водой и хорошо перемешивают; 
полученную смесь сифоном, опушенным до дна колбы, наливаю т в шесть 
(если определяется БПК,) или 16 (если определяется БГОСтмО кислород
ные колбы объемом 250 см3, закрываю т пробкой, следя за таи , чтобы внут
ри не осталось пузырьков воздуха. Затем оставш ейся смесью заполняют 
колпачки от колб и, наклонив колбу, вставляют их в колпачки с водой, вы
тесняя из них воду, чтобы не осталось пузырьков воздуха. Для каждого 
разбавления заполняют две колбы.

В первых двух кислородных колбах немедленно определяют кисло
род. Все остальные колбы (4 при определении БПКз и 10 - 14 при опреде
лении БПК— Л помещают в термостат при 20°С для инкубации.

Через 2, 5, 7, 10,15, 20 и 25 суток от начала инкубации вынимают из 
термостата по две колбы с испытуемой водой, определяют в них раство
ренный кислород и содержание нитритов. Нитриты определяют в воде, на
литой в колпачок колбы, который снимают так же, как надевали.

Если в пробе начался процесс нитрификации, (что определяют по 
образованию нитритов в концентрации, превышающей 0,1 мг/дм3) опреде
ление БПК полное считаю т законченным. При появлении на пятые сутки 
следов нитритов следующее определение проводят через 5-8 суток. При 
отсутствии в лаборатории колб с пришлифованными стеклянными колпач
ками для контроля процесса нитрификации в термостат можно ставить до-
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попнительно наполненные испытуемой и разбавляющей водой 12 негра- 
дуированных склянок объемом 25 см’ и в них определять содержание нит
ритов по истечению установленного срока инкубации. Наиболее точным 
считается определение БПК в пробах, где нитрификация только началась.

9. РА С ЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Б П К ,

9.1. Расчет БП К при определении без разбавления пробы
X =  СХ[ -  Сх2 ,

где X - величина БПКп, мг/дм3 кислорода;
C xi -  содержание растворенного кислорода до инкубации, мг/дм3;
С*а - то же, после инкубации, мг/дм3.

9.2. Расчет БП К  при определении с разбавлением пробы

X -[(C x1-Cx2H C y1C y 2)lN , 

где X - величина БПК, мгОз/дм3;
Cxj - содержание растворенного кислорода в исследуемой воде до 

инкубации, мг/дм3;
Сх2 - то же, после инкубации, мг/дм3;
Cyi - содержание растворенного кислорода в разбавляющей воде до 

инкубации, мг/дм3;
Су2-то ж е , после инкубации, мг/дм3;
N - величина разбавления,

9.3. За результат анализа принимают среднее арифметическое 
значение двух параллельных определений Х у и Х г

х  =  х ' * Х г
ср  2  ’

для которых выполняется следующее условие:

jX i~X 2l < r ( X 1+ X 2)/200 (1)
где г - предел повторяемости, значения которого приведены в таб

лицах 3 и 4.
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Т аблица3

Значения пределов повторяемости при определении растворенного ки
слорода йодометрическим методом (Р^О,95)

Диапазон измерений, 
мгОз/дм3

Предел повторяемости
(относительное значение допускаемого расхождения 
между двумя результага-ми параллельных определе

ний). г, %
от 0,5 до 5,0 вкл. 36
св. 5,0 до 100 вкл. 17
св. 100 до 300 вкл. 11

Таблица 4

Значения пределов повторяемости повторяемости при определении рас
творенного кислорода амперометрическим методом с БПК-тестером

(1М ),95)

Диапазон измерений, 
мгС^/дм1

Предел повторяемости 
(относительное значение допускаемого расхождения 

между двумя результатами параллельных шределений), 
г,%

от 0,5 до200 вкл. 11
св. 200 6

При невыполнении условия (1) могут бы ть использованы методы 
проверки приемлемости результатов параллельных определений и уста
новления окончательного результата согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 
5725-6.

Расхождение между результатами анализа, полученными в двух ла
бораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. При вы 
полнении этого условия приемлемы оба результата анализа, и в качестве 
окончательного может быть использовано их среднее арифметическое зна
чение. Значения предела воспроизводимости приведены в таблицах 5 и 6.
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Таблица5

Значения пределов воспроизводимости при определении растворенного 
кислорода йодометрическим методом (Р=0,95)

Диапазон измерений, 
MrO /̂/iMJ

Предел воспроизводимости 
(относительное значение допускаемого расхождения 

между двумя результатами измерений, полученными 
в разных лабораториях), R , %

от 0,5 до 5,0 вкп. 36
св. 5,0 до 100 вкл. 17
св. 100 до 300 вкл. И

Таблицаб

Значения пределов воспроизводимости при определении расгворенного 
кислорода амперометрическим методом с  БГЖ-тестером (Р=0.95)

Диапазон измерений, 
м г0 2/дм 3

Предел воспроизводимости 
(относительное значение допускаемого расхождения 

между д вумя результатами измерений, полученными 
в разных лабораториях), R, %

от 0,5 до 200 вкл. 14
св. 200 8

При превышении предела воспроизводимости могут быть использо
ваны методы оценки приемлемости результатов анализа согласно раздела 5 
ГОСТ РИ С О  5725-6.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСГВОРЕННОГО 
КИСЛОРОДА

10.1. Определение содержания растворенного кислорода в 
диапазоне от ОД до 15,0 мг/дм3 йодомстрическим методом

Принцип метода. Йодометрический метод определения концентрации 
растворенного кислорода основан на его реакции с гидроксидом марганца (II) 
и определении образовавшихся более окисленных соединений марганца по
следующим йодометрическим титрованием. Реактивы и приготовление необ
ходимых растворов поп. 3 и п.7_53.

Определение растворенного кислорода в гробах на ВПК при отсутст
вии в исследуемой воде восстановителей.

Вынув из колбы с исследуемой водой < объем 250 см ') притертую проб-
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ку, фиксируют растворенный кислород, для чего в колбу вводят отдельными 
пипетками 2 см раствора хлорида (сульфата) марганца и 2 см* щелочного рас
твора йодида калия. Пипетку погружают каждый раз до половины колбы и по 
мере выливания раствора поднимают вверх. Затем быстро закрывают колбу 
стеклянной пробкой таким образом, чтобы в ней не оставалось пузырьков воз
духа и содержимое тщательно перемешивают 15-20-кратным переворачивани
ем колбы до равномерного распределения осадка в воде. Из колбы при добав
лении реактивов выливается 4 см3 испытуемой воды, иаэту потерю при расче
те вводят соответствующую поправку.

Колбы с зафиксированными пробами помещают в темное место для от
стаивания (не менее 10 мин и не более 24 ч).

65 После того, как  отстоявшийся осадок будет занимать- менее по
ловины  высоты колбы, к  пробе приливаю т 10 см3 раствора соляной ки
слоты (раствор 2:1), или 4 см3 раствора серной кислоты (п. 7 5 3 3 ) по
гружая при этом пипетку до осадка (не взмучивать) и медленно поднимая ее 
вверх по мере опорожнения. Вытеснение из колбы части прозрачной жидкости 
для анализа значения не имеет.

Колбу закрывают пробкой и содержимое тщательно перемешивают.
с}Д ля титрования используют весь объем воды в  калиброванном 

езелянке Б П К °\ переносят его в колбу для титрования и титруют стандарт
ным раствором тиосульфата натрия (если предполагаются, что содержание ки
слорода менее 3 мгУдм3 - из микробюретки) до тех пор, пока он не станет свет
ло-желтым.

Затем прибавляют 1 см3 свежеприготовленного раствора крахмала и 
продолжают титрование до исчезновения синей окраски.

Обработка результатов измерений
Массовую концентрацию растворенного в воде кислорода находят по 

формуле:
с  8 ,0 х С ,х Г ,х 1 Г х 1 0 0 0  

г “  2 5 0 х ( Г - Г ,)
где Q  - массовая концентрация растворенного кислорода в  анализируемой 
пробе воды, mi/дм3;

С, - концентрация раствора тиосули^ага натрия, моль/дм3 эквивалента;
Vt - объем раствора тиосульфата нгприя, пошедший на титрование, см3;
V - вместимость кислородной колбы, см3;
Vj -  суммарный объем растворов хлорида марганца и йодида калия, до

бавленных в колбу при фиксации растворенного кисуюрода, см3;
8,0 -  масса миллиграмм-эквивалента кислорода, мг.

ПНД Ф  14.1:2:3:4.123-97 69Внесены дополнения и  изменения согласно 
протокола № 23 заседания НТК ФГУ "НЭКА" М НР России от 30мая 
2001г.

22



Определение растворенного кислорода е пробах на ВПК* а присутствии 
в исследуемой воде восстановителей.

В нрисутстаии восстановителей гюсяедрвательностъ анализа изменяет
ся. В колбу с исследуемой водой добавляют 1 см1 раствора соляной кислоты и 
1 см3 смешанного раствора гипохлорита и сульфата натрия. Колбу закрывают 
пробкой, перемешивают и оставляют в темном месте. Через 30 минут для уст
ранения избытка не* форещ-ировавшего гипохлорита добавляют 2 см3 сме
шанного раствора роданида калия и сульфата натрия. Пробу перемешивают и 
через 10 минут выполняют фиксацию и определение кислорода

При содержании в анализируемой воде более 1 ю /дм3 железа в пробу 
перед добавлением раствора кислоты следует внести 1 см3 раствора фторида 
калия. Добавление всех распюрол в колбу с пробой осуществляют, погружая 
пипетку примерно до половины колбы и  поднимая ее вверх ш  мере вылива
ния раствора. В этом случае при определении содержания кислорода вычита
ют из емкости колбы не 4 см3, а  сумму объемов всех прибавленных реактивов.

10.2. Определение содержания растворенного кислорода в  диапазо
не от ОД мг/дм5 до 10,0 мгУдм3 амперометрическнм мет одом

Принцип метода. Действие преобразователя концентрации кислорода 
основано на электрохимическом восстановлении кислорода, диффундирую
щего на его катод через сепекптнопропускакнлую мембрану (мембрана не
проницаема для воды и растворенных веществ, но пропускает кислород, а 
также некоторое количество других газов).

Генерируемый при этом электрический ток пропорционален концешра- 
ции кислорода в анализируемой воде. Показания стреляй прибора соответст
вуют массовой концентрации кислорода в аналюируемой воде.

Изменения растворимости кислорода при различных температурах и ат
мосферном давлении пересчитывается по таблицам. Некоторые приборы ком
пенсируют изменения растворимости кислорода в зависимости от температу
ры и атмосферного д авления автоматически.

Для измерения растворенного кислорода при определении ЫЙС пригод
ны различные модификации БПК-тестеров и оксимстров, позволяющих вос
производить метрологические характеристики, приведенные в табл. 2.

Выполнение измерений. Выполняя измерение следует руководствоваться 
инструкцией по экешзуатахцш прибора.

При использовании БПК-тестера для инкубирования проб исследуемой 
воды используются киелородньге колбы с  тефлоновыми прокладками в крыш
ках и переливную вставку, входящие в комплект. Переливная вставка обеспе
чивает сбор переливающейся из колбы воды при измерениях растворенного
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кислорода,
При использовании окшметров любой марки требуется подобрать ки

слородные колбы с притертыми пробками, в горлышко которых свободно 
входит электрохимический датчик кислорода и чашки Петри, которые приме- 
няются как переливные подставки.

Кислородную колбу с исследуемой пробой открывают, одевают на нее 
переливную вставку (если она прикладывается к  комплекту) или ставят колбу 
начистую чашку Петри, опускают в колбу магнитный стержень в стеклянном 
корпусе, ставят чашку Петри с  кислородной колбой на магнитную мешалку и 
обеспечивают скорость вращения стержня указанную в инструкции, но не ме
нее 5 см/сек, Вставляют в горло колбы электрохимический датчик кислорода и 
через 3 минуты записывают показания при-бора. Результаты выражаются в мг 
О/дм5 с точностью до первого десятичного знака.

После того, как измерение кислорода произведено, датчик кислорода 
вынимают из кислородной колбы, снимают переливную вставку и из нее или 
из чашки Петри пипеткой отбирается перелившаяся в процессе измерения ис
следуемая вода и ею дополняется кислородная колба доверху без пузырей воз
духа (если колбу нельзя наполнить доверху перелившейся исследуемой водой, 
то можно добавлять несколько капель стерильной дистиллированной воды), 
послечего колба закрывается крышкой и ставится в термостат для дальнейшей 
инкубации.

Повторное измерение концентрации кислорода в одной и той же колбе 
повышает достоверность измерений БПК^ и позволяет уменьшить количество 
инкубируемых кислородных колб.

И . ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
Результат анализа Хр  в документах, предусматривающих его использо

вание, может быть предстанден в виде: Кр ±А,Р=0,95,
где Л - показатель точности методики.
Знаяеште А рассчитывают по формуле; Д =  0,01-б-А^. Значение 5 приве

дено в таблице 1 и 2.
Допустимо результат анализа в документах, выдаваемых лабораторией, 

представлять в виде: Л^,±Д„Р=0,951 при условии Д, < Д, где
Хер — результат анализа, полученный в соответствии с прописью мето

дики;
±  А, - значение характеристики погрешности результате® анализа, уста

новленное ори реализации методики в лаборатории, и обеспечиваемое кон
тролем стабильности результатов анализа.
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Примечание. При представлении результата анализа в документах, вы
даваемых лабораторией, указывают:

-  количество результатов параллельных определений, использованных 
для расчета результата анализа;

-  способ определения результата анализа (среднее арифметическое зна
чение или медиана результатов параллельных определений).

12. К О Н ТРО ЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВАНАЛИЗА П РИ 
РЕАЛИЗАЦИИ М ЕТОДИКИ В ЛАБОРАТОРИИ

Контроль качества результатов анализа при реализации методики в ла
боратории предусматривает:

-  оперативный контроль процедуры анализа (на основе оценки по
грешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);

-  контроль стабильности результатов анализа (на основе контроля ста
бильности среднекьлдрати четкого отклонения повторяемости, среднеквадра- 
тического отклонения внутрипабораторной прецизионности, погрешности).

12.1. А лгоритм оперативного контроля процедуры анализа с
применением образцов для контроля

12.1.1. Этот вид контроля предназначен для выявления несоответствия 
условий выполнения текущих измерений требованиям МВИ.

Оперативный контроль измерительной процедуры применяется в случае 
получения сомнительных результатов КХА (например, при грубом несоответ
ствии значений ХПК и БПК пробы), а  также периодически для проверки раз
бавляющей воды, чистоты применяемых посуды и реактивов, микробной за
травки и самого метода анализа.

12.1.2. Средствами оперативного контроля являются ГСО глюказоглю- 
таминовой кислоты или приготовленный раствор гшокоэоглютаминовой ки
слоты.

Для приготовления раствора необходимо использовать обезвоженную D 
(-т) глюкозу и Ь (-)  глютаминовую киедшу, для чего эти вещесгва высушивают 
в сушильном шкафу при температуре 103 -  105°С в течение 1 часа. Затем 75 
мг глюкозы и 75 мг глютамшювой кислоты растворяют в 0,3 дм3 дистилли
рованной воды, перемешивают и довод ят до 0,5 дм3. Раствор не хранится.

12.13- П ри проведеинн оперативного контроля 5 см3 глюкозоглю- 
там иш той  смеси доводят до 1 дм3 разбавляю щ ей водой (п. 733)**
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и проводят определение ВПК; в этой пробе в точном соответствии с прописью
методики.

^  Результат измеренного БП К5 умножается на коэффициент раз
бавления 100, т .к . анализируемая концентрация глнжозоглю та-м га юной 
смеси составляет 15© мг/дм3<ч .Если результат анализа БПК5 контрольной 
пробы составляет 2051-25 мг/дм3, считают условия выполнения измерений со
ответствующими требованиям МВИ.

Оперативный контроль процедуры анализа проводят путем сравнения 
результата отдельно взятой контрольной процедуры Kg с  нормативом контро
ля К.

Результат контрольной процедуры К , рассчитывают по формуле

* . = | с , - с |
где — результат анализа массовой концентрации БГТК в образце для кон
троля -  среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, 
расхождение между которыми удовлетворяет условию (1) раздела 9 3 ;

С —аттестованное значение образца для контроля.

Норматив контроля К" рассчитывают по формуле

ЛГ=Ди
где ± Дя -  характеристика погрешности результатов анализа, соответст

вующая аттестованному значению образца для контроля.

Примечание, Допустимо характеристику погрешности результатов ана
лиза при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выраже
ния: Дл =  0,84-Д, с последующим уточнением по мере накопления информа- 
1ши в процессе контроля стабильности результатов анализа.

Процедуру анализа признают удовлетворительной при выполнении ус
ловия:

К*<  К  (2)

При невыполнении условия (2) контрольную процедуру повторяют. При 
повторном невыполнении условия (2) выясняют причины, приводящие к  не
удовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

Периодичность оперативного контроля процедуры анализа, а  также 
реализуемые процедуры контроля стабильности результатов анализа регла
ментируют в Руководстве по качеству лаборатории.
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кв методика 8ыпсинстш« «ямерелмд.
В результате аупялицни уставсгалснв, что методика соотмтп а ует предъявляемым к вей метроло
гическим требованиям и обяадлетг следующими основными мгаралоги-тжимн характеристиками:

Д нвтзон измере
ний, мгОУдм3

Показатель точности 
(границм юншжпндаоК 
погрешности ира верой т-
ности Р=0.95), ±5, %

Показатель ашпоряв- 
1ЮС1Я (о п о а к и ш е  
ередискведраютаслое от 
кдягнвв псяггоряемо-
<яи) . сго%

Г Ь о з п т  восороиз- 
щ р н а л в  (тггпоситель-

апшшеиае м а^о я з- 
■W *K nX <% %

or 0.5 до 5.0 bksl 26 13 13
се. 5 0 да 100 т . 13 6 6
си. 100 до 300 тал. 9 4 4

2 Д й ш зо н  измерении, значения пределов повторяемости и  воспроизводимости при вероятности 
Р=0.95
Диапазон кшере- 
ннй, мгОз/дм5

Предел повторяемости 
(отноентелнюе значение допускаемого 
раосахдови между двумя результата
ми гаредяшасях определений), г, %

Предел воспроизводимости 
(относительное значит дпцеам ого 
расхождения между двумя результата- 
■ b e  -irnfy-wifi повутаяити в ряэнгог 
лабораториях), Я,%

от 0.5 да 5.0 вкл 36 36
cj. 5.0 да 100 вка. 17 17
св. 100 до 300 o s jl . 11 И

3. Цри реализации методики и лаборатории обеспечивают
- оперативный контроль процедуры измерении (на основе оценки ю трниност ц я  реализации 
отдельно вантой контрольной процедуры);
- ногггротть т &внднеги результатов измерений (на основе контроля набиЕШОсш срезшеквадрв- 
тичсского отклонения повторяемости, среднежнадргп тесного отклонения внутрнляборлтпртой 
тфецизданкосги, погрешдосш).
Адгоригн оперативного иш рш х тф1ГГ1Гфд^1|1^Ц1 ими 1 * дакуыеитв ни шггпдику *н-

Лроцедуры вонтрщн стабеасмюети pesyi * r t rHi i gninjjrMi в Ружо-
вещегвепо яжветвудабериторнд

4 Треста ввдшчн свидетельства 02.'

Зам. директора тюнаучноб работе



ПЖУДАРСТВЕНШЬШ КОМ ИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ 
П О  СТАНДАРТШ АЦИИ И  М ЕТРОЛОГИИ

т о  «ура л ьски й  н а уч н о -
ИПГЯЁДОНАТЕЯЬСКИЙ 
ИНСППУТ ЫЕТРОЮ ТШ Ь- 
тоетдАГСгвЕДНЫ Й ш тучны й
МЕТРОДОГРЧЕСЖНЙ ПЕВТ?

Д И ЕМ АЦВНЕЯДВСН
ш ш м п я
M BTIOLOGTp- 
STATF. ЙСКШ Ш С 
М ЕТИЖ ДСИСЛЬЯЛТКЕ

£30219. Fiutinwiur,
№ №
УН. КрчЖИГКСДСЕЦ. Ч. ГЛЬ. 1М

«►•«■(ЭвЦЙМП 
Тсмфой. Р432) 3W-»3 
Е ш Й раеяЙ м вЩ ]

2M ,^KnM w^iqillk, 
SJOIIP. OSF^M. EfaaaA**®.

1> с(М 4Я Ы П
ЙПе РО Ц ЯВ Ю
b r tb g w f llp n u »

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  Jft 224.01.02.049/2004 
C S B T I F I C A T X

об ОТ1Ш ИНИ методики выполнения измерений 
Методика « л ю ш й и ! измерений ощур^мическоао потребления аю ию ода после n -дней инкуба
ции (ИПКполк.) в поверхностных пресных, ияйземюат tгцутгюеых). питьевых, спнт кк  в очищен
ных сточных водах шеипюмепгунчсСюш меггкхУам С  ЫПКчпсстсюом _ 
разработанная ФГУ гсЦечтр амодогачесмигр контроля и  алапчэа» M l 1У Poa.iru fe Москва}, 
агтестовази в соответствии с ГОСТ Р 8.563-%.
Аттестация осуществлена по результатам метпаяпгычЕский экищ ят аы  лшлъьииляпя па раэрибст- 
яемвтодтм вымещения измерений.
В результате аттестации устажишсно. что методика « u ra e ic n je r  ф э п ш ю и т  к ней мегрсию- 
глческнм треСовр-виям и обпядяет евдушидамн основными метровигаческнми характеристиками:

Дигаизон мзмере-
пш , u r f ^ W

Похвзкгбль ТОЧНОСТИ 
(траннцы опю стеямой  
гажрйпноСщ при КрОяг-
иОсти

Показатель повторяв-

tpfjnffintiim)n 1 НЧ̂ ДТР* ОТ*-
к/Юн сайс ввеггармию- 
С1йХ о ,, %

Цандэкгсяь ви С и р и к ь 
иоднмости (опиопспь- 
мж среджкмидятесвае
OlftJIUHLklHW аАМфмШ-
ьодимос. и). сгк, Y .

от 0.5 до 200 вкя. 14 4 5
св. 200 12 2 3

2 Д ап а х ж  измерений, значения пределов повторяемости и
Р=0.95

воспроизводимости Е р т к р т ш т а ц

Диапазон измере
ний, mtOi /дМ1

Предел повторяемости 
(относкте&ьяое значение допускаемого
рноляидекня меищу двумя результата
ми параллельный определении), г, %

Предел поспроизяодимостн 
(стзоскгелывое затенив /юпускаомсго
р и эщ ^вш г иея^у двумя результата* 
ми язм еротй, панучепшми я  разных
Jlill(i0p8!TP|niM *0t R, %

от 0.5 до 200 вам. 11 14
се. 200 6 8

3. При реализация методики в  лаборатории обеспечивают:
- оперативным контроль процедуры измерений (на основе оценки погрешности при реализации 
отдельно нзнтоя контрольной процедуры);
- контроль стабильности результатов измерений (на основе i 
тнческого отклонения повторяемости, 
прециЗиивнос i и, погрешности).
Алгоритм оперативного контроля i гроцедуры измере 
полпения итмерепнй.
Процедуры доиграет с л б ш н ш я  реэудьт 
во дсп» гю качеству лаборплрвя

АДатаоыдаяи сшцдртельспи 02.02.2004 г. 

Зам. директора по научной рябите

■ контроля стабильности среднегаадра- 
(тгкпонеция внутрнлабораторной

в  документе на методику вы-

регламентируют в Руко-

НЛЕДобрОиянскяй

ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293832/4293832514.htm

